
Выписка

из Государственного реестра медицинских изделий и организаций

(индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и

изготовление медицинских изделий, по состоянию на 11:59 19.02.2026 г.

(сформирована на интернет-портале Росздравнадзора)

1. Уникальный номер реестровой записи: 196359;

2. Статус: Действует;

3. Регистрационный номер медицинского изделия: Г004-00110-00/04382030 (ЕРУЛ - Г004-

00110-00/04382030);

4. Дата первичной государственной регистрации медицинского изделия: 19.02.2026;

5. Дата внесения изменений в медицинское изделие: 19.02.2026;

6. Период действия версии: с 19.02.2026;

7. Срок действия регистрационного удостоверения: Бессрочно;

8. Наименование медицинского изделия: Силовой хирургический электроинструмент «Эгида»

по ТУ 32.50.13-001-35529151-2024

Модели:

1. Дрель силовая, в составе:

1.1. Дрель силовая - 1 шт.

1.2. Корпус батареи - от 1 до 5 шт.

1.3. Щит трансферный - от 1 до 6 шт.

1.4. Патрон кулачковый ПК-8 с зубчатым ключом - от 1 до 5 шт. (при необходимости).

1.5. Патрон переходник Zimmer - от 1 до 5 шт. (при необходимости).

1.6. Патрон переходник Hudson - от 1 до 5 шт. (при необходимости).

1.7. Патрон переходник АО - от 1 до 5 шт. (при необходимости).

1.8. Руководство по эксплуатации.

1.9. Батарея аккумуляторная - от 1 до 12 шт.

1.10. Устройство зарядное - от 1 до 3 шт. (при необходимости).

2. Дрель, в составе:

2.1. Дрель - 1 шт.



2.2. Корпус батареи - от 1 до 5 шт.

2.3. Щит трансферный - от 1 до 6 шт.

2.4. Патрон кулачковый ПК-4 с зубчатым ключом - от 1 до 5 шт. (при необходимости).

2.5. Патрон кулачковый ПК-8 с зубчатым ключом - от 1 до 5 шт. (при необходимости).

2.6. Патрон проводник спиц ППС-1 - от 1 до 5 шт. (при необходимости).

2.7. Патрон проводник спиц ППС-2 - от 1 до 5 шт. (при необходимости).

2.8. Патрон переходник АОmini - от 1 до 5 шт. (при необходимости).

2.9. Руководство по эксплуатации.

2.10. Батарея аккумуляторная - от 1 до 12 шт.

2.11. Устройство зарядное - от 1 до 3 шт. (при необходимости).

3. Пила осцилляторная, в составе:

3.1. Пила осцилляторная - 1 шт.

3.2. Корпус батареи - от 1 до 5 шт.

3.3. Щит трансферный - от 1 до 6 шт.

3.4. Лезвие: 90х13х1,0 / 90х19х1,0 / 90х25х1,0 / 90х13х1,27 / 90х19х1,27 / 90х25х1,27 - от 1 до

100 шт. (при необходимости).

3.5. Руководство по эксплуатации.

3.6. Батарея аккумуляторная - от 1 до 12 шт.

3.7. Устройство зарядное - от 1 до 3 шт. (при необходимости).

9. Наименование организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя)

медицинского изделия: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИКА

ТРЕЙД";

10. Место нахождения организации - уполномоченного представителя производителя

(изготовителя) медицинского изделия: 127055, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ

ОКРУГ ТВЕРСКОЙ, УЛ ПАЛИХА, Д. 13/1, СТР. 1, ЭТАЖ 2, КОМ. 13;

11. Юридический адрес организации - уполномоченного представителя производителя

(изготовителя) медицинского изделия: 127055, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ

ОКРУГ ТВЕРСКОЙ, УЛ ПАЛИХА, Д. 13/1, СТР. 1, ЭТАЖ 2, КОМ. 13;

12. Наименование организации - производителя медицинского изделия или организации

изготовителя медицинского изделия: Общество с ограниченной ответственностью «Силиника

МС»;

13. Место нахождения организации - производителя медицинского изделия или организации

изготовителя медицинского изделия: 142290, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г СЕРПУХОВ, Г

ПУЩИНО, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, Д. 6, ПОМЕЩ. 16;

14. Юридический адрес организации - производителя медицинского изделия или организации

изготовителя медицинского изделия: 142290, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г СЕРПУХОВ, Г

ПУЩИНО, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, Д. 6, ПОМЕЩ. 16;



15. Страна организации - производителя медицинского изделия или организации - изготовителя

медицинского изделия: Россия;

16. ОКП/ОКПД2: 32.50.13.190;

17. Класс потенциального риска применения медицинского изделия в соответствии с

номенклатурной классификацией медицинских изделий, утверждаемой Министерством

здравоохранения Российской Федерации: 2а;

18. Назначение медицинского изделия, установленное производителем: Силовой

хирургический электроинструмент «Эгида» по ТУ 32.50.13-001-35529151-2024 предназначен

для применения при проведении хирургических операций на костной и хрящевой тканях

организма человека и служит для ускорения выполняемых манипуляций, а также повышения

точности действий хирурга за счет применения механизированного инструмента.;

19. Вид медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских

изделий, утверждаемой Министерством здравоохранения Российской Федерации: 126410;

20. Адрес места производства или изготовления медицинского изделия: ООО «Силиника МС»,

142290, Московская Область, г. Серпухов, г. Пущино, ул. Строителей, д. 6, помещение 8, 9, 10,

16.;

21. Сведения о взаимозаменяемых медицинских изделиях: ;

22. Модели медицинского изделия:

Код вида Наименование модели

126410 Пила осцилляторная

126410 Дрель

126410 Дрель силовая

Выписка сформирована на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере

здравоохранения в сети Интернет: https://roszdravnadzor.gov.ru/.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: F671E30B77AF3D7D9A51F071091F24FAC690FB4A

Кому выдан: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Действителен с 2025-08-18 по 2026-11-11

https://roszdravnadzor.gov.ru/

